
件名：乾式燃焼式元素分析装置の購⼊
番号 質問内容 回答

1
「真空改良デュマ法によって炭素・⽔素・窒素・硫⻩・酸素の5元
素分析に対応すること」とありますが、

炭素・⽔素・窒素・硫⻩・酸素の5元素分析に対応できれば、⼿法
は問いません。

2

「熱伝導度検出器(TCD)はppmレベルから測定可能であること」
とありますが、
提案予定機器の検出限界が50ppmですが問題ありませんでしょう
か。

 検出限界は  1〜10ppmを必要としております。


